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臨床上肢復健器材的現況與需求調查 

(⼀) 摘要  

⽣理障礙職能治療中最重要且不可取代的介入媒介就是復健設備。復健設備要滿⾜使⽤者的
需求且符合⼈因，才能減輕職能治療師的⼯作負荷及提升患者的治療動機與成效。本計畫調
查臨床上時使⽤的兩種上肢復健設備 (錐型塔及推拉箱) 其需求與使⽤現況，以提供治療師、
醫療器材及⼈因設計相關產業之參考，作為未來改善的⽅向。  

本研究在中山醫學⼤學附設醫院⽣理障礙職能治療室進⾏，⼀共觀察並訪談⼗位個案，其中
包含七位男性與三位女性，診斷均為腦中風，年齡範圍為40歲至76歲之間，此外，⼀共訪談
六名任職於中山醫學⼤學附設醫院之資深的臨床職能治療師，包含四位男性與⼆位女性，年
齡範圍為40歲至45歲，臨床經驗均⼤於15年。 

本研究共分成兩個部分：(⼀)在臨床治療室實際觀察職能治療師，主要照顧者以及中風個案
使⽤此兩種復健設備的操作現況，以發現操作過程中的問題。(⼆)深度訪談職能治療師，主
要照顧者及中風個案，針對此兩種復健設備分別提出操作上的問題。並另訪談職能治療專家
確認問題。 

本研究結果中，針對錐形塔之改善建議1.杯⼦的形狀、顏⾊、⼤⼩、重量、材質、顆粒表⾯
等變化、2.加上聲光效果、3.杯座可以有⾼低不同或有較多個的杯座以供選擇使⽤、4.增加
趣味又能不幼稚、5.可有軌跡偵側功能，以確定動作執⾏的正確性。針對推拉箱之改善建議
1.加上計次，影像或聲⾳，當箱⼦推至⽬標點時可以有燈光提⽰、2.斜度可電動調整、3.握
把處可有凹槽或⼩環以提供⼿指可以做摳住或拉來的動作、4.因現有的拉筋板不易固定⼿在
上⾯，希望能有模型可讓⼿直接置放於上，不需使⽤彈繃來固定，⽽⽤黏扣帶、5.能顯⽰出
病⼈主動施⼒狀況、6.可有警⽰以顯⽰病⼈推的⽅向是否正確。 

本研究結論：本研究探討臨床常⽤的上肢復健設備現況與使⽤需求，包含錐形塔及推拉箱。
與個案及職能治療師訪談，並整理出使⽤⽅式、問題點及修改的建議。此篇研究在單⼀醫院
進⾏，研究者將問題及改善建議記錄下來，以便未來研究者參考，未來需要更進⼀步的研究
才能確定問題點及改善⽅向。 

(⼆)研究動機與研究問題  

中風是⼀種正威脅現代的社會的腦⾎管疾病。根據世界衛⽣組織在 2014 的統計，中風在全
球的死因排⾏位居第⼆位 。同時，2014 年在台灣，此疾病是致死因⼦第三名 (衛⽣福利部, 
2015)。若以年齡 65 歲作為分野，三分之⼆的中風患者是 65 歲以上 (Stroke Association, 
2012),隨著全球⼈⼜⽼化，台灣亦即將邁入超⾼齡社會，家庭的負擔以及社會⽀出醫療成本
將會越來越⾼，相對的，亦有三分之⼀的中風患者是低於 65 歲以下 (Stroke Association, 
2012)，顯⽰中風亦對於青壯年⼈⼜造成衝擊，影響到的不只是家庭⽽是整個社會，社會的
⽣產⼒降低且⽀出更多。  
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中風患者因腦⾎管系統的損傷,⽽造成身體半邊的運動障礙,導致患者有⽣活及⾏ 動不便等長
期失能，⽽造成病患和家屬的負擔及增加醫療成本。中風患者中風後,，以上肢動作的缺損
症狀居多 (Gowland et al, 1992)。患者的動作和感知缺損會出現在腦部損傷的對側半邊身體,
動作缺損的症狀包括肢體的協同動作、姿勢性反射動作及聯合反應等⽅⾯。中風初期會有 
85%病患有上肢功能障礙，在慢性期後仍有 40% 的病患有上肢功能障礙 (McCrea et al, 
2002)。上肢是⼈體與外界接觸最頻繁的部位，⼀旦喪失功能，其神經與功能的恢復往往比
下肢還慢 (江皓郁, 2006)。因此，上肢動作功能的恢復更是重要。  

為了恢復中風患者可以獨⽴⽣活的功能，個案需接受職能治療，職能治療師會評估個案患側
肢體的狀態，應⽤治療參考架構及復健設備，設計並讓個案開始進⾏治療活動 (National 
Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2010)。因此，職能治療師的專業知識及建議對
復健設備的發展是非常重要的。現今臨床使⽤的復健設備是靜態的且無回饋產⽣的設備。在
治療過程中，治療師以⼜頭要求個案反覆操作復健設備，許多個案往往因為反覆操作相同動
作⽽感到枯燥乏味，⽽有排斥或是消極的⼼態，造成復健的效果往往不佳 (Chen et al., 
2014)。為了更加了解及找出問題點，本計劃會與治療師，個案及主要照顧者進⾏深入的訪
談，仔細了解臨床上肢復健設備(錐形塔與推拉箱)兩項設備的使⽤問題及需求點。計畫內容
有 1) 在臨床治療室實際觀察職能治療師以及主要照顧者使⽤此兩種復健設備的操作現況,以 
發現操作過程中的問題。2) 深度訪談職能治療師,針對此兩種復健設備分別提出操 作上的問
題。並另訪談職能治療專家確認問題。  

   圖 1 錐形塔(本圖拍攝⾃中山醫學⼤學附設醫院)  

                                                                             圖 2 推拉箱(本圖拍攝⾃中山醫學⼤學附設醫院)  

(三)⽂獻回顧與探討  

⼀、職能治療  

職能治療主要治療⽬的是訓練患者恢復在家、學校、⼯作室等情境中，每天⽣活活動的功能 
(AOTA, 2009)。透過有⽬的性的活動來治療，協助⽣理、⼼理、發展障礙或社會功能上有障
礙的⼈，使他們恢復最⼤的⽣活獨⽴性 (AOTA, 2009)。職能治療所關注的表現領域
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(Performance Areas) 有:⼯作⽣產⼒活動、休閒娛樂活動、⽇常⽣活活動。職能治療所關注的
表現組成 (Performance Components) 有:感覺動作層⾯、認知層⾯、⼼理社會層⾯。治療項⽬
有上下肢功能訓練、⽇常⽣活功能訓練、知覺認知功能訓練感覺再教育、娛樂治療、⼩兒感
覺統合治療及副⽊製作。  

⼆、中風相關統計資料  

中風在全球的死因排⾏位居第⼆位 (衛⽣世界組織,2014) 。在墨西哥的美國⼈、在拉丁美洲
的美國⼈、⿊⼈、⽇本⼈及中國⼈比⽩種美國⼈有較⾼的中風發⽣率 (Qureshi et al., 2009)。
中風不再只發⽣於⾼齡者，有三分之⼀的中風患者是低於 65 歲以下 (Stroke Association, 
2012)。2013 年在台灣，此疾病是致死因⼦第三名 (⾏政院衛⽣署,2014)。在醫院進⾏復健的
患者類型眾多，其病症類型有中風、腦 傷、脊椎損傷、癌症、神經失調及職業災害等類型
的個案。在台⼤醫院復健部接受治療的病⼈多數是中風個案(台⼤醫院復健部, 2010)。  

三、臨床中風個案因中風造成的影響 

在臨床復健中⼼的偏癱病⼈，多為⾎栓、出⾎、⾎塊或動脈瘤⽽導致腦⾎管病變的中風個案 
(王瑞瑤等,1997)。這樣的個案其動作和感知缺損會出現於腦部損傷的對側半邊身體 (Sawner 
& LaVigne, 1992)。  

1.中風個案肢體的協同動作:對於中風個案，其肢體的協同動作⼤多是完全固定的形式，且沒
有不同的肌⾁結合。個案肢體協同動作的肌群，在其恢復初期是⼀套被訂好的動作單位，無
論個案的動作⽬的為何，其均產⽣相同的動作模式。⼤部分的個案，其在急性發作後的軟弱
無⼒會被痙攣取代。在痙攣早期，患側的協同動作會因反射反應或隨意動作⽽出現。中風個
案肢體的協同動作有屈肌動作 (屈肌協同動作)與伸肌動作 (伸肌協同動作)。上肢的屈肌協同
動作 (Flexor Synergy of Upper Limb):包含有 a) 肩帶的縮回和提⾼，b) 肩關節外轉，c) 肩關節
外轉至 90°，d) 肘關節彎曲成銳角及e) 前臂整個角度旋後。以肘彎曲為最主要的動作，此時
候會出現 最⼤的痙攣現象。上肢的伸肌協同動作 (Extensor Synergy of Upper Limb):包含 有a) 
肩帶固定在⼀個向前的位置，b) 肩關節內轉，c) ⼿臂在身體前⽅內收，d) 肘關節完全伸直
及e) 前臂前角度旋前。以肩關節內收及內轉為最主要的動作,前臂旋 前則是協同動作中必出
現的主要現象。肘關節彎曲、肩關節內收和內轉及前臂旋前，分別是上肢屈肌及伸肌協同動
作主要的部份。肘關節伸直被認為是伸肌協同動作較弱的部份，其通常為部份的動作。⽽肩
關節外展和外轉被認為是屈肌協同動作較弱的部份，個案可能在恢復期表現較強壯，但仍有
個案可能無法在外展及外轉動作，達到全關節的活動角度。  

2.中風個案肢體的姿勢性反射動作:當某神經系統病變時，姿勢性反射變得容易顯現出來。此
姿勢性反射動作有可能會影響個案只能利⽤這些反射動作的促進效果，以做出⾃主的屈肌和
伸肌動作。  

3.中風個案肢體的聯合反應:偏癱的個案身上會常出現肌⾁的反射性緊張和非⾃主性動作，這
些反應稱為聯合反應。多數個案身體其他部分的⾃主動作容易在患側肢體引起聯合反應。當
聯合反應停⽌在完全角度或接近完全角度時，患側肢體肌⾁的緊張度仍會持續，且會停留在
⼀個僵硬的姿勢，直到引發聯合反應的刺激消失及肢體的緊張度漸減⼩。  
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四、中風患者的上肢恢復期 

 
Brunnstrom在 1954-1956 年間在Burke復健中⼼ (26 位) 及紐約市的復健醫學中⼼ (74 位),共調
查 100 位中風患者的恢復時期 (Sawner & LaVigne, 1992)。歸納出上 肢的恢復期,有肩肘關節
及⼿部等 2 個部份。分述如下:  

1)肩肘關節的恢復期 
第⼀時期 : 患肢呈現軟弱無⼒，沒有隨意的動作可以被起動。 
第⼆時期 : 當弱的相關動作或企圖隨意移動時，基本肢體協同動作部分顯現出來。 上肢屈肌
協同作⽤的部份通常較伸肌協同作⽤的部份早出現。痙攣部分正在發展，但不明顯。 
第三時期 : 基本肢體協同動作可主動的做出關節動作。痙攣已經增加，且可能變明顯。  
第四時期 : 痙攣開始降低，且開始出現偏離基本肢體協同動作的動作。  
第五時期 : 痙攣減低，無基本的協同動作。病⼈可表現更加困難的運動組合，且完成某些個
別關節動作，但病⼈須在某些動作上非常專⼼。⽽較簡單的動作組合可以更不費⼒的⽅式完
成。  
第六時期 : 獨⽴關節動作可以⾃由作出，患側如同健側。動作協調的很好，且表現正常或接
近正常。基本動作協同作⽤不再⼲擾各種動作組合的表現。 
  
2) ⼿部的恢復期 
第⼀時期 : 患肢呈現軟弱無⼒。  
第⼆時期 : 少許或沒有主動⼿指彎曲。  
第三時期 : 整體抓握，使⽤勾狀抓握但不能放鬆，沒有隨意⼿指伸直動作，⼿指可能反射性
直。  
第四時期 : 開始側邊抓握動作，藉由拇指動作放開，⼩角度半隨意性的⼿指伸直。  
第五時期 : ⼿掌的抓握，可能為圓筒狀或球狀的抓握，⼿的功能有限，有隨意的⼿指整體伸
直。  
第六時期 : 都在病⼈可主動控制所有抓握的形式，可全角度隨意伸直⼿指。但個別⼿指動作
仍較健側差。  

五、臨床治療參考架構應⽤之相關研究 

有許多研究主要探討上肢復健治療原理 ; 例如:以健側帶動患側的復健原理，此原理也被證實
是有效的 (Mudie & Matyas, 2000; Cunnigham & Stoykov, 2002)。應⽤此原理於臨床治療運動
的研究很多。例如: 以患者的雙⼿訓練伸⼿抓握的運動 (Mudie & Matyas, 2000)，結果發現在
雙側訓練中, 患側⼿的動作有進步。Cunnigham & Stoykov (2002) 針對偏癱患者作兩側性運
動，並比較於健側⼿加上重量或無重量的情況下誘發患側上肢動作的表現，結果發現雙⼿操
作的動作表現比單⼿操作為佳。林婷瑩等(2005)也研究單側中風患者分別使⽤雙⼿交握或健
側單⼿往健側或患側伸⼿及物時的軀幹軌跡，其結果顯⽰雙⼿交握的移動路徑較單⼿及物可
達較⼤的活動需求 (最⼤速度、軀幹移動路徑等)。李佳宜等 (2006) 針對輕中度中風患者，以
改良式侷限誘發動作治療比較於傳統的動作治療 ; 結果顯⽰,改良式侷限誘發動作治療可有效
的改善患者的動作能⼒及伸取動作的執⾏效率和流暢性。  
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也有研究以不同⾼低的⼯作台⾯，雙側動作誘發患側肢體的動作表現 (張志仲等, 2004) ; 由
其結果得知，雙⼿同時操作比單⼿可誘發出較⼤的上肢主動關節活動度，並可促進患側的動
作表現。  

在治療任務的相關⽂獻 (林育璿等, 2007; Kilbreath & Heard, 2005; Turton et al., 2013) 中指出，
伸⼿取物 (Reaching-to-Grasp, RtG)，在⽇常⽣活中是⼀個關鍵的訓練動作，例如:取回物體 
(衣服、食物和飲品)，此動作比其他上肢動作 (例如: ⼿勢、穩定物體或提供⽀撐) 更頻繁的
被使⽤。對於伸⼿取物的評估要點包含有速度、準確度、滑順度及協調度。治療師可以在治
療活動中，透過改變幾個變項，以符合不同情況個案的需求，及⿎勵個案在動作表現作最⼤
的表現 (Turon et al., 2013)。這些變項包含有動作所需的幅度、運動的⽅向、符合的重量、物
件的尺⼨和 ⼤⼩、⽬標物的⾼度、關節⾃由度被使⽤的程度 (肩膀彎曲⽽⼿肘沒有伸展或向
外 旋轉)、肌⾁收縮的⽅式 (向⼼、離⼼或等長收縮)、肌⾁收縮的速度、關節活動範 圍、摩
擦⼒⼤⼩、在適當任務中雙⼿共⽤、在真實環境中執⾏任務。在臨床使⽤的傳統復健產品
中,與伸⼿取物相關性⾼的復健產品有錐形塔及推拉箱等產品。  

六、臨床上肢復健設備的改善設計之相關研究 

嘉義基督教醫院與國⽴⾼雄海洋科技⼤學合作研發「電⼦式推拉箱」 (余雪蘭,2014) (圖 3)。
嘉基醫院復健科醫師⿈秀珍指出，傳統推拉箱因重複推拉動作，會使病⼈感 到無趣，易倦
怠或偷懶，無法專⼼於復健訓練，治療師也不易取得所有⼒學數據，因此限制了復健活動設
計。⽽電⼦推拉箱將復健⼒學成效量化，個案復健訓練時，每次推拉的距離、速度等量化後
透過電⼦顯⽰器即時回饋，讓治療師可隨時監控，了解是否確實達到訓練效果，治療師並可
依據個案的情況，設定適合的訓練課程與治療⽬標。頤園養⽼院也改善設計出⼀套可記錄推
拉次數的推拉箱 (圖 4) 綜觀前述相關推拉箱的設計，主要著重於量化患者操作後的成效數
據，然⽽，關於產品的使⽤⾯及使⽤者 (個案及職能治療師等相關使⽤者)的使⽤需求⾯，似
乎甚少探討，為了使復健產品更能夠符合治療需求，使⽤者的需求也是⼀重要考量的要素。  

圖 3 電⼦式推拉箱 (余雪蘭,2014)  
右圖 4 頤園養⽼院可記錄推拉次數的推拉箱  
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七、⼈因設計之產品使⽤性評估 

以使⽤者為中⼼的設計發展歷程，主要強調設計發展過程中透過使⽤者參與,⽽能持續檢視
各環節是否符合需求與作業⽬的，讓使⽤者需求模式與設計者的思考及設計模式相同。  

使⽤性⼯程 (Usability Engineering)是以使⽤者為中⼼，評估系統或使⽤介⾯之使 ⽤性的⽅法 
(Nielsen, 1993)，主要在探討如何與使⽤者溝通、觀察使⽤者的⼯作環境、情境分析等，以
找出產品使⽤性的問題，甚至提出其設計之準則，以供設計師使⽤。  

Nielsen (1993)針對使⽤性評估提出五點評估效標準則: 
1) 可學習性 (learnability): 應該易於學習且讓使⽤者能很快使⽤設備⼯作。 
2) 效率性 (efficiency): 應該能有效的使⽤，讓使⽤者⼀旦學會了便可很快得到最⾼效能現。 
3) 可記憶性 (memorability): 應該易於記憶，使間歇性使⽤者在離開此系統⼀段時間後，再回
到這個系統時，不需再從頭學起。 
4) 錯誤率 (errors): 應有較低的錯誤率,，讓使⽤者使⽤設備時不會犯許多錯誤，即使犯錯也能
容易克服。 
5) 滿意度 (satisfaction): 應該使⽤起來很愉快,在使⽤時能主觀滿意這個設備。  

(四)研究⽅法及步驟  

本研究的⽬的在調查臨床上肢復健設備的使⽤現況與需求。採⽤的研究⽅法有三: 1) 
以觀察法，調查中風患者、陪同者及職能治療師使⽤復健產品的現況， 2) 以半結構
式訪談法，請中風患者、陪同者及職能治療師確認觀察到的使⽤問題與需求， 3)  以
專家訪談法，調查臨床治療師使⽤復健產品所遭遇到的使⽤問題與需求，並確認這些
問題點及改善需求點的重要性及必要性。後續分別敘述這三個部分的調查內容: 

第⼀步:臨床上肢復健設備的觀察以及找出問題 
以到臨床實際觀察的⽅式，紀錄下臨床職能治療師，主要照顧者及中風個案使⽤錐形塔及推
拉箱進⾏復健治療的情形。透過密集且長時間的實際觀察，來發現不同使⽤者的共同或個別
問題點與需求點。  

※臨床觀察法: 研究者將多次至臨床，實際觀察不同使⽤者 (中風患者、職能治療師及陪同患
者進⾏復健的照護者) 使⽤錐形塔及推拉箱進⾏上肢復健時所遭遇的問題點。觀察的重點著
重在復健產品的操作⽅式、設置⽅式、使⽤者的使⽤⾏為等現況。  

※觀察者: 在醫院復健治療部進⾏復健的中風患者及職能治療師。由於臨床上⼀位職能治療
師負責治療患者的時間有限，患者到臨床復健時 (每次約 1 ⼩時的療程)，會有⼀半的時間是
由陪同的照護者協助患者使⽤復健產品進⾏治療活動，因此，本計畫將隨同照護者也列為觀
察對象。  

※實驗材料:以筆記本、數位相機、錄⾳筆,拍攝及紀錄訪談內容,作為後續分析之⽤。  
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※採⽤本研究⽅法的原因:研究者以不⼲擾使⽤者,透過從旁實地觀察的⽅式,可 以更了解使⽤
者使⽤復健設備時慣⽤的操作⽅式及⾏為,並可對產品的內部結構與 互動原理有所了解。  

第⼆步:與使⽤者討論確認問題 
把紀錄的使⽤問題加以歸納，並條列出作為訪談的內容，請職能治療師、陪同者及中風患者
確認使⽤問題、需求及其重要性，並記錄下以便以後的研究者作為參考。  

※訪談法:本項⽬分⼆部分進⾏:A) 訪談臨床職能治療師，主要照顧者及個案，針對這⼆套設
備提出使⽤問題及需求點。B)訪談職能治療專家，所整理出的使⽤問題點的重要性及必要
性。後續分段說明這⼆部分的受訪者、實驗材料、實驗過程及採⽤本研究⽅法的原因:  

A) 訪談臨床職能治療師:由於專業職能治療師擁有專業知識和治療經驗，故以其專業評估復
健設備是有⽤的。因此，這部分研究以職能治療師為主要調查對象。請臨床職能治療師依據
臨床上肢復健的治療⽬的及⼯作經驗，針對錐型塔及推拉箱提出操作⽅式、所遭遇到的使⽤
問題及需求點。  

※受訪者:在醫院復健治療部服務的職能治療師。 
※實驗材料‥以筆記本、數位相機、錄⾳筆，拍攝及紀錄訪談內容，作為後續分析之⽤。  

※實驗過程:⾸先，研究者先向臨床職能治療師說明本研究之⽬的，並徵求復健治療師適當的
訪談時間。研究者依約定時間與復健治療師進⾏訪談。訪談時，先請治療師分別說明這⼆套
產品的操作⽅式、治療⽬的及使⽤時遭遇到的使⽤問題及需求等相關訊息，並請治療師實際
操作產品模擬現況。每⽇對訪談紀錄完畢後的資料，進⾏建檔，以作為後續分析之⽤。  

※採⽤本研究⽅法的原因:為了讓治療師可以更清楚了解本研究內容，研究者可以與治療師直
接互動，以避免有曲解意思之狀況發⽣，所以透過⾯對⾯訪談的⽅式是必要的。藉由此⽅法
治療師可以透過實際模擬操作的⽅式，讓研究者清楚了解各復 健設備的操作⽅式，並可從
訪談中得知治療師的治療經驗及患者的上肢復健情況。  

B) 訪談職能治療專家  

依前述實地觀察及訪談臨床職能治療專家的調查結果，所列出的使⽤問題及需求點，邀請職
能治療專家確認這些問題點及需求點的重要性及必要性。 ※受訪者:在醫院復健治療部服務5
年以上的職能治療專家。 ※實驗材料‥以筆記本、數位相機、錄⾳筆,拍攝及紀錄訪談內容,作
為後續分析 之⽤。 ※實驗過程:⾸先,研究者先向各位專家說明本研究之⽬的,及此次調查的內
容及 程序,徵求專家們受訪的意願及合適的訪談時間。研究者依約定時間與各位專家進 ⾏訪
談。訪談時，將使⽤者所列的問題點及需求點呈現於專家們審閱並分項說明。接著，由專家
們評估出這些問題的重要性及必要性。每⽇對訪談紀錄完畢後的資料進⾏建檔，以作為後續
分析之⽤。 ※採⽤本研究⽅法的原因:研究者可以與各位專家直接互動，以避免有曲解意思
之狀況發⽣。所以透過⾯對⾯訪談的⽅式是必要的。  
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(五)研究結果  

ㄧ、錐形塔及推拉箱的使⽤⽅式：本研究將臨床治療師及個案使⽤⽅式藉由觀察及訪談的⽅
式整理如下表所⽰ 
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治療師 臨床職能治療師錐形塔使⽤⽅式： 臨床職能治療師推拉箱使⽤⽅式：

第ㄧ位 1.分為主動(只使⽤患側⼿)和被動(⽤健側⼿帶
動患側⼿)⼆種
2.操作⽅向:主要分為前後、左右、斜對角
3.設置⽅式,主要是把板⼦置於正中(若⽇後患者
功能有進步可把板⼦再外移以增加⼿的活動範
圍)
 a)正中部位(嘴巴位置)及遠對角各擺⼀個基座,
來回操作
 b)最遠的⼆個角落各擺設⼀個基座,左右來回操
作
 c)最近的⼆個角落各擺設⼀個基座,左右來回操
作
 d)斜對角各擺放⼀個基座,來回操作
 e)改變杯⼦數量的多寡來增進肩關節屈曲的角
度

1.⼿固定在推拉箱上的⽅式:
  a)握在⼿把上
  b)固定在斜板上⽤推的
2.要不要使⽤輔助的東西來固定⼿
  a)要不要綁綁⼿帶
  b)要不要綁繃帶
3.要不要改變斜度
4.選擇重量(砝碼)
5.⼿的交替操作⽅式
 a)單⼿操作
 b)雙⼿操作

第⼆位 1. 使⽤單⼿(患側⼿)往左往右抓放錐形杯
2. 對於有單側忽略問題的患者可以把杯⼦放在
忽略側以改善忽略的問題
3. 利⽤好⼿帶壞⼿的⽅式往左往右握放錐形杯
4. 利⽤杯座的位置變化來增進⼿肘活動角度的
變化
5. 遠端除了可⽤抓放的⽅式來操作外,也可⽤旋
前旋後的⽅式來抓放杯⼦

1. 雙⼿握把⼿來推拉箱⼦(做交替的動作)
2. 單⼿握把⼿來推拉箱⼦(做⼿肘的彎曲和伸直
動作)
3. 四指扣抓或單指扣抓箱⼦的邊做推拉動作(做
屈指深肌或屈指淺肌的肌⼒訓練或單指的肌⼒訓
練)
4. 掌指關節攣縮的個案可⽤⼿指背去推箱⼦的背
⾯邊側
5. 屈肌肌腱修復的患者可⼿指伸直去推斜板

第三位 1.由近拿至遠處(⽬的在打破synergy pattern,以使
之有往前伸⼿及物的動作或功能性動作的出現)
2. 對於Brunnstrom恢復期較低的患者,使⽤好⼿
帶壞⼿的⽅式來操作
3. 有些脊髓損傷的患者可以⽤它來作為訓練
tenodesis動作的前置動作
4. 可加入⼀些變化性的動作(如:旋前、旋後)
5. 因錐形杯好抓握,可以拿來當杯⼦以做訓練
(如:舀東西)
6. 可依Brunnstrom恢復期來設計不同的活動
(如:Brunnstrom恢復期3~4的,可加入繞至後背的
動作,以期進到Brunnstrom恢復期4的動作能⼒;
要進到Brunnstrom恢復期5,可利⽤加⾼杯⼦的⾼
度來訓練)

1.Brunnstrom恢復期低的⽤握把式(好⼿帶壞⼿的
⽅式)
2. Brunnstrom恢復期3較常⽤,⽤反射抑制模式的
⽅式(只推不拉)
3. Brunnstrom恢復期⾼的,視遠端肢體的張⼒狀
況,不能握就⽤反射抑制模式的⽅式,再加上⾼度
4. 有時在使⽤拉筋板時,會⽤⼿指扣住的⽅式⽽
非整個伸直的姿勢
5. Brunnstrom恢復期⾼的,視遠端肢體張⼒狀況,
使⽤握把⽅式,再加上⾼度調整
6. 脊髓損傷病⼈⽤來做肌⼒的訓練



⼆、觀察後建⽴問卷，並分別與個案訪談整理出錐形塔及推拉箱之使⽤問題 
1.)錐形塔： 
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第四位 依Brunnstrom恢復期來設計活動
1. 單⼿的拿和放(再依能⼒看要不要加入肘關節
的動作和肩關節維持或旋前旋後動作)
2. 雙⼿操作:雙⼿互握或好⼿抓壞⼿⼿腕處來回
拿放(此法適合願意較低或Brunnstrom恢復期低
的個案)

1. 單⼿推拉(⽤拉筋板來固定⼿的遠端或⽤抓握
推拉箱橫桿的⽅式)
2. 雙⼿交互推拉
3. 改變斜板⾼度後再推拉

第五位 依Brunnstrom恢復期來分
1. ⽤好⼿來帶壞⼿操作以誘發動作(距離和遠近
都不要求,只要好操作即可,並要在有⽀撐、穩定
的姿勢下操作)
2. Brunnstrom恢復期3~4的,治療師帶著患者操作
3. Brunnstrom恢復期4的,採斜向誘發肘關節伸
展,並且杯⼦愈⾼愈可增加肩關節屈曲的角度
4. 對於⼿指不會放鬆的患者,就在⼿腕處協助控
制
5. 對伸肌肌張⼒較強的患者,就採由伸展到屈曲
的⽅向來操作
6. Brunnstrom恢復期5~6的患者可加入花式的操
作(如:旋前旋後︔過頭的動作︔繞過後背的動
作…等)
7. 不⼀定需遠端肢體的配合,只要有抓握和反射
的動作即可
8. 若為肩關節無⼒⽽肘關節肌張⼒很強的個案,
則在⼿肘綁綁⼿帶操作,以做肩關節屈曲動作的
強化

1. 患肢軟弱無⼒的患者利⽤固定的重量來正常化
肌⾁張⼒及推拉箱⼦時”只推不拉”
2. ⼿的姿勢為”握把式”時(⼿腕要協助在正中的
位置)ａ.患肢軟弱無⼒的患者”只推不拉”或由好
⼿(或照顧者協助)拉回
 b.當患者在肩部有”擠”的動作時,可在⼿肘處給
與⽀持
3. 因患者不易真的達到交互推拉的動作,故多是
使⽤單⼿操作
4. 有張⼒問題者,可把斜度稍提⾼,再來做推出的
動作(以避免患者使⽤”擠”的動作)
5. 先訓練動作控制搭配斜度的改變(以使個案有
肩關節屈曲 ; 肘關節伸展的動作),之後再慢慢增
加重量
6. 遠端肢體可⽤反射抑制形式

第六位 1. 將錐形杯置於正前⽅,再由右至左或由左至右
來回拿放
2. 由左至右或由右至左旋前拿起,再旋後放下
3. 由右至左或由左至右來回拿放,但過程中加入
⼿從頭後或腰後繞⾏過去
4. 針對運動失調症(ataxia)病患於肢體末稍加重,
以提供本體感覺.
5. 針對如脊髓損傷患者可加副⽊(如:tenodosis副
⽊)以協助操作此設置

1. 末端抓握並交互推拉
2. ⼀邊⽤拉筋板固定⼿部後,再做來回的推拉動
作
3. 改變斜率再進⾏推拉動作
4. 看輔助的多寡(如:沒有使⽤綁⼿帶時,就⽤交互
推拉的⽅式操作;有使⽤綁⼿帶時就⽤拉筋板搭
上肩胛骨前突動作來往上往前推

問項類別 問項 ⼈數 原因說明

獨⽴使⽤產品 1. 是否能夠設置治療設備 完全無法⾃⾏設置 6 1. 無法雙⼿搬運設備 
2. ⼿部⼒量不⾜無法拿取 
3. 腳⾏動不便站不穩

部分需要陪同者協
助

4 1.  設置好以後無法⾃⾏進
⾏活動，並由照顧者部分
協助

2. 可否獨⽴⾃⾏操作 可獨⽴⾃⾏操作 8

不能獨⽴⾃⾏操作 2
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2. 是否覺得錐形杯活動很乏味? 不覺得乏味 7

覺得乏味 3

3. 覺得錐形杯活動有助於恢復上
肢的功能?

覺得有助於恢復上
肢的功能

9

不覺得有助於恢復
上肢的功能

1

產品外觀 1.覺得該設備的外觀如何? 外觀良好 6

外觀普通 4

2.喜歡錐形杯的⾊彩嗎? 顏⾊良好 10

3.喜歡錐形杯的材質嗎? 材質良好 8

材質普通 2 1. 杯座不夠堅固 
2. 杯座及杯⼦易破裂 
3. 杯⼦易互黏 
4. 底盤下⾯的四個點易磨
損。

使⽤安全性 1.覺得該設備使⽤上安全性夠不
夠?

安全無虞 5

有可能受傷 3

易發⽣危險 2 1. 底盤使⽤時易移動

易學習性 1.覺得學習操作的的難易度 簡單 9

普通 1

2.覺得理解設備使⽤⽅法的難易
度

容易 10

設備使⽤ 1.基座是否容易滑動︖ 非常容易滑動 5

容易滑動 5

2.錐形杯是否容易滑落︖ 非常容易滑落 4

容易滑落 6

3.便利性 便利 4

普通 5

不夠便利 1

4.變化性 ⾜夠 3

普通 2

不夠 5

接受度 1. 對錐形杯復健活動的接受度? 接受度良好 4

接受度普通 6 1. 此活動是乏味的 (3⼈)。 
2. 認為此錐形塔活動無助
於上肢復健 (1⼈)。 

3. 不願意⾃⾏使⽤錐形塔
活動 (1⼈)。



2.)推拉箱： 
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問項類別 問項 ⼈數 原因說明

獨⽴使⽤產品 1. 是否能夠設置治療設備 完全無法⾃⾏設置 9 1. 無法⾃⼰綁綁⼿gaiter 
2. 無法⾃⼰綁繃帶 
3. 調整斜度要⼈協助

部分需要陪同者協
助

1

2. 可否獨⽴⾃⾏操作 可獨⽴⾃⾏操作 10 設置好後均可⾃⾏操作

接受度 1. 對錐形杯復健活動的接受度? 接受度良好 8

接受度普通 2 1. 此活動是乏味的 (6⼈)。 
2. 認為此推拉箱活動無助
於上肢復健 (1⼈)。 

3. 不願意進⾏推拉箱活動
活動 (1⼈)。

接受度 2. 是否覺得錐形杯活動很乏味? 不覺得乏味 4

覺得乏味 6

3. 覺得錐形杯活動有助於恢復上
肢的功能?

覺得有助於恢復上
肢的功能

9

不覺得有助於恢復
上肢的功能

1

產品外觀 1.覺得該設備的外觀如何? 外觀良好 9

外觀普通 1

2.喜歡錐形杯的⾊彩嗎? 顏⾊良好 10

3.喜歡錐形杯的材質嗎? 材質良好 8

材質普通 2 1. 容易掉⽊屑。 
2. 認為此推拉箱活動無助
於上肢復健 (1⼈)。 

3. 不願意進⾏推拉箱活動
活動 (1⼈)。

使⽤安全性 1.覺得該設備使⽤上安全性夠不
夠?

安全無虞 4

有可能受傷 6 1.  使⽤砝碼提升安全性。

易學習性 1.覺得學習操作的的難易度 簡單 9

普通 1

2.覺得理解設備使⽤⽅法的難易
度

容易 10



三、個案對錐形塔與推拉箱之使⽤問題及需求重要性： 

錐形塔 推拉箱

個案提出之設備問題 1. 底盤使⽤時易移動 
2. 杯座不夠堅固 
3. 杯座及杯⼦易破裂 
4. 杯⼦易互黏 
5. 底盤下⾯的四個點易磨損。

1. 繩⼦易卡住或滑掉 
2. 綁⼿的繃帶不好綁易脫落且⼤姆指不易
固定在好的位置及姿勢上 

3. 箱⼦的接觸⾯會磨耗⽽凹進去導致有碎
屑或有凹槽。

使⽤上易出現之缺點 1. 穩定性不佳 (5位) 
2. 缺乏變化性 (5位)  
3. 不易清潔 (4位) 
4. 易滑落 (3位)  
5. 設備易損壞 (3位) 
6. 不易搬移設備 (2位) 
7. 不易抓放 (1位) 
8. 沒有挑戰性 (1位)

1. 難以順推 (5位) 
2. 推拉箱的繩⼦易滑落 (5位) 
3. 不易清潔 (4位) 
4. ⽊屑易掉落 (3位)  
5. 活動中繃帶易滑落(3位) 
6. 穩定性不佳 (2位) 
7. 設備易損壞 (2位) 
8. 不易清潔 (2位) 
9. 不易搬移設備 (2位) 
10.安全性不佳 (1位) 
11.沒有挑戰性 (1位) 
12.加重限制 (1位) 
13.檯⾯不能隨個案身⾼調整⾼度 (1位)
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設備使⽤ 1.繩⼦是否容易滑落︖ 容易滑動 5

不容易滑動 5

2.桌⾯是否容易調整傾斜角度︖ 容易調整 9

不容易調整 1

3.便利性 便利 9

不夠便利 1

4.變化性 ⾜夠 6

普通 3

不夠 1 1. 因使⽤鐵塊，故無法進
⾏重量微調。



四、我們亦針對資深的臨床職能治療師設計問卷，內容包含活動⽬的、設備問題點以及對於
設備的需求點。其中活動⽬的包含治療性⽬標以及實際運⽤成效 ; 設備問題點包含實際運⽤
時遭遇的問題以及使⽤限制 ; 對於設備的需求點包含是否有新的需求以及如何在家中使⽤以
達相同效果。以下整理並詳述活動⽬的、設備問題點以及對於設備的需求點。 

個案提出之設備需求
重要性排名

1. 希望具趣味性 
2. 希望結合數位遊戲 
3. 希望易收納 (可摺疊、裝箱收納等) 
4. 希望各功能可調整 (產品的⾼度及阻⼒) 
5. 希望可記錄患者每次復健成效的相關數
值 (例如：操作時間、⼒量、操作範圍)  

6. 希望體積⼩ 
7. 希望材質耐⽤ (易清洗、耐磨損等)  
8. 希望易維修 
9. 希望變換不同物件的樣式 (不同材質、
形狀及重量等) 

10.希望變換不同物件的握持⽅式 (正反握
等⽅式) 

1. 希望具趣味性 
2. 希望結合數位遊戲 
3. 希望可記錄患者每次復健的相關數值 

(例如：操作時間、⼒量、操作範圍) 
4. 希望易維修 
5. 希望各功能可調整 (產品的⾼度及阻⼒) 
6. 希望可以調整檯⾯⾼度 
7. 希望變換不同物件的握持⽅式 (正反握
等⽅式) 

8. 希望材質耐⽤ (易清洗、耐磨損等)  
9. 希望變換不同物件的樣式 (不同材質、
形狀及重量) 

10.希望易收納 (可摺疊、裝箱收納) 

個案提出之操作過程
需求重要性排名

1. 希望提供操作次數 
2. 希望提供操作時錐形杯移動軌跡 
3. 希望提供操作時間 
4. 希望提供錐形杯重量。

1. 希望提供操作次數 
2. 希望提供操作時間 
3. 希望提供操作速度 
4. 希望提供重量⼤⼩ 
5. 希望提供姿勢的正確性回饋。

錐形塔 推拉箱

活動⽬標 1. 動作控制和動作的再學習 
2. 遠端的抓握動作 
3. 能⼒較好時，在⼿背加重，以訓練肌⼒ 
4. ⼿眼協調能⼒ 
5. 視覺線索的搜尋 
6. Functional training(如:把杯⼦拿⾼碰到嘴
後再放至定點,如拿杯⼦喝⽔的動作) 

7. 訓練脊髓損傷患者tenodesis的動作 
8. 訓練耐⼒ 
9. 訓練肩部holding能⼒ 
10.誘發動作至Brunnstrim stage4~5 
11.訓練⼿肘伸展能⼒。

1. 正常化肌⾁張⼒ 
2. 誘發上肢動作 
3. 提昇⼿指與上臂肌⼒ 
4. 提供關節感覺輸入 
5. 訓練肩關節共同收縮 
6. 訓練靜態坐姿平衡 
7. 增加肩關節角度 
8. 增進動作協調 
9. 增進耐⼒ 
10.改善動作控制 
11.訓練shoulder holding 
12.可做肩胛骨前突動作。
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實際運⽤時遭遇之
問題

1. 杯底容易斷裂 
2. 杯⼦易滑易掉 
3. 在做⼿的旋前旋後動作時，無法分階段
完成，都要⼀次到位(full range)才⾏ 

4. 杯⼦形狀太固定較無趣 
5. 底盤的邊框易掉，易使⼈受傷 
6. 杯⼦有時會互黏。

1. 加重或使⽤次數較多時，桌⼦的前角就
易發⽣搖晃⽽不夠穩 

2. 易有因磨擦⽽造成的⽊屑掉落問題 
3. 操作時如是做雙⼿的交替操作時，滑輪
上的線有時會卡死 

4. 操作中有時砝碼會滑下(如:桌板⽤太斜
時或加重太多時) 

5. 因斜板是固定在⼀側的，病⼈因患側不
同的關係，有時會身體⼀半在設備外，
因⽽導致易出現代償動作或姿勢不良的
問題 

6. 當⼿需綁在斜板上時不易綁的好，易有
鬆脫問題 

7. 太窄，輪椅不易進入 
8. 推⼀側時，叧⼀側的推拉箱易滑倒，不
易固定 

9. 推拉箱不易順推 
10.推太重時,有時易出現重⼼較不穩⽽腳⼀
直晃動。

活動限制 1. 意識不清者不適合使⽤，至少要可以聽
從指令才可 

2. 有些有肩痛問題者要注意使⽤時的⾼度
或距離，以不引起疼痛為主 

3. 張⼒(tone)太強的患者不適⽤ 
4. 腦麻痹徐動型患者不適⽤ 
5. 肌⼒太弱的患者較難規劃活動。

1. 認知不好者不適⽤(如:記憶⼒差的) 
2. 斜板和握把要使⽤時需換來換去，不⽅
便 

3. 坐輪椅者不易使⽤ 
4. 只推不拉的動作時，沒使⽤好易造成關
節半脫位的問題 

5. 關節半脫位或肩部疼痛或brunnstrom 
Stage太低者的要慎⽤。

對設備在使⽤上之
新需求

1. 在做⼿的旋前旋後動作時角度可做階段
性的變化(可不⽤⼀定要做到full range) 

2. 底盤可有角度的變化 
3. 杯⼦形狀可有更多的變化 
4. 杯⼦有時會互黏，希望可以改善 
5. 黏扣帶部分可供使⽤更長久 
6. 杯座四角堅固點，不要易斷裂 
7. 杯座可有不同⾼度可供選擇 
8. ⼀些杯⼦上頭可做封⼜以供利⽤ 
9. 可有不同⼤⼩的底盤以供選擇 
10.增加邊條的安全性 
11.底盤增加摩擦⼒以改善會滑動的問題 

1. 可把推拉箱變成三道，以符不論左或右
側偏癱皆可身體置於設備中⼼⽽維持好
的姿勢，也讓輪椅使⽤者可以使⽤ 

2. 桌⼦側邊或後⾯可有勾⼦，以利單⼿使
⽤時，可固定另⼀側的推拉箱 

3. 可使⽤⽴著的桿抓握(使⽤起來會像鋸⽊
頭的動作) 

4. 桌⼦的四個角要牢固些，不要易晃動 
5. 減少碎屑的發⽣ 

資深臨床治療師認
為在家也能達到同
樣⽬標的活動

1. 可利⽤家中易取得的物品(如:塑膠杯、
積⽊)來代替錐形杯做⼀樣的訓練動作，
如倒⽔的動作等，可在裏⾯加⽔，以改
變重量。

1. 在L型的牆角做推牆的動作 
2. 坐椅⼦上，⼿放旁邊椅上做下壓的動作 
3. ⾃⾏利⽤伏地挺身動作來訓練 
4. 利⽤ADL來訓練(如擦桌⼦、⾨、玻
璃…等) 

5. 在桌上舖⽑⼱再放空箱做推拉動作、使
⽤撐⼿承重來代替。
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五、資深職能治療專家改善建議 

結論：本研究探討臨床常⽤的上肢復健設備現況與使⽤需求，包含錐形塔及推拉箱。與個案
及職能治療師訪談，並整理出使⽤⽅式、問題點及修改的建議。此篇研究在單⼀醫院進⾏，
研究者將問題及改善建議記錄下來，以便未來研究者參考，未來需要更進⼀步的研究才能確
定問題點及改善⽅向。 
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錐形塔 推拉箱

資深職能治療專家
提出之改善建議

1. 杯⼦的形狀、顏⾊、⼤⼩、重量、材
質、顆粒表⾯等變化 

2. 加上聲光效果(如:在底盤放置多個杯座
時，上有順序，請患者依序拿放，如錯
了，可有燈光提⽰顯⽰..等) 

3. 杯座可以有⾼低不同或有較多個的杯座
以供選擇使⽤ 

4. 增加趣味又能不幼稚(因⼀些年長使⽤者
會覺得很像是在玩玩具，覺得較不好) 

5. 可有軌跡偵側功能，以確定動作執⾏的
正確性。 

1. 可加上計次，影像或聲⾳，當箱⼦推至
⽬標點時可以有燈光提⽰(如:可⽤紅外
線感應…等) 

2. 斜度可電動調整 
3. 握把處可有凹槽或⼩環以提供⼿指可以
做摳住或拉來的動作 

4. 因現有的拉筋板不易固定⼿在上⾯，希
望能有模型可讓⼿直接置放於上，不需
使⽤彈繃來固定，⽽⽤黏扣帶(使⽤穿過
後拉回的⽅式黏扣)在掌骨,指骨,⼿腕根
部固定(也可再多腕掌關節及⼤拇指處的
固定) 

5. 能顯⽰出病⼈⽤了多少⼒去推動設備
(如：雖是⽤了2公⽄的砝碼，但病⼈是
使⽤了多⼤的⼒氣才推動了設備，也可
依此數據來得知病⼈⽤⼒⽅式和⽅向是
否正確…等) 

6. 可有警⽰以顯⽰病⼈推的⽅向是否正確
(如:應要往上往前推,病⼈卻⼀直往下施
⼒…等)。
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